
www.ehyadarman.com 

  جهت دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد از طريق راه هاي زير با ما در ارتباط باشيد:
  02122250555تلفن تماس: 
  EDP_Offitial@لينك تلگرام: 

 www.ehyadarman.comآدرس سايت: 

  

  : 150Resmed Astral نحوه استفاده از دستگاه ونتيلاتور پرتابل

 
 صفحه نمايش دستگاه لمسي مي باشد. -1

 نشانگر   يا باطري و DC برق به اتصال نشانگر  و (ACگر اتصال به برق شهر (نشان   در اين قسمت علامت -2
  .باشند مي داخلي باطري از استفاده

در اين قسمت اگر نشانگر سبز باشد ونتيلاتور روشن است اما تهويه بيمار انجام نمي شود و اگر نشانگر به رنگ آبي  -3
  باشد ونتيلاتور در حال تهويه بيمار است.

  آلارم مي باشد.اين دكمه وظيفه قطع صداي آلارم / خاموش كردن چراغ  -4
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 ورودي كانكتور شبكه -4

  جهت انتقال اطلاعات بيمار USB Memoryورودي  -5

  mini USBورودي  -6

  )DC 12-24ورودي برق آمبولانس (فندكي ماشين  -7

  كليد روشن / خاموش كه بايد يكبار فشار دهيد -8

  (Optionalورودي سنسور پالس اكسيمتر ( -9

  (Remote Alarm Option(ورودي آلارم بيروني  -10

  ورودي اكسيژن با مانومتر -11

  توجه: بايد اكسيژن توسط فلومتر خشك به دستگاه وارد شود. (مانومتر بدون آب، اكسيژن كم فشار)

  ورودي هوا -12
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  Vented Maskكردن ونتيلاتور با استفاده از  تنظيمنحوه 

 

 
 

  Mask Vented-Nonنحوه ست كردن ونتيلاتور با استفاده از 
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يا به صورت نامحدود باز  20ثانيه دكمه را نگهداريد و سپس انتخاب كنيد كه قفل صفحه  3جهت باز كردن قفل صفحه  -1
 باشد.

  است و در صورتي فعال مي شود كه فعال شده باشد. Manual Breathدكمه  -2

  محل نمايش اطلاعاتي مانند مد تنفسي، ساعت و تاريخ -3

  باطري داخلي دستگاهنمايشگر  -4

  در صورت قفل بودن صفحه نمايش و لمس صفحه ظاهر مي شود -5

  الف) با انتخاب اين كليد مي توانيد نحوه نمايش اطلاعات بازدمي بيمار را انتخاب كنيد -6

  نمايش دهنده شكل موج فشار و فلوي بيمار است Waveforms* گزينه 

  امترهاي بازدمي بيمار استنمايش دهنده عددي پار Monitoring* گزينه 

  ساعت قبل بيمار است. 72نمايش دهنده بصورت عددي يا بارو گراف  Trends* گزينه 

  ب) با انتخاب اين كليد مي توانيد موارد زير را تعريف نماييد: -6

  تعريف كنيد Preset 4تا  1مي توانيد بين  Programs* با گزينه 
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  مي توانيد به تعريف نحوه و گروه سني جهت تهويه بيمار بپردازيد. Setup Assistant* با گزينه 

  مي توانيد نوع تيوبينگ بيمار را تعريف كنيد. Circuit* با گزينه 

  مي توانيد مد تنفسي و نحوه تنفس دهي به بيمار را تعريف كنيد. Setting* با گزينه 

  يلاتور وارد كرد و يا انتقال داد.مي توان انتقال جديد را به ونت Data Transfer* با گزينه 

  مي توان به تعريف كلي پارامترهاي نمايش، تاريخ و ساعت پرداخت. Device Config* با گزينه 

، SpO2 ،Pulse ،FiO2 ،Leakج) در اين قسمت مي توان صداي آلارم و نوع آلارم ونتيلاتور را تعريف كرد مانند  -6
Ventilation Stop ،Low PEEP ،Pressure ،RR ،TV  و هم چنين مي توان زمان و نحوه تشخيصApnea  و همينطور

Backup Ventilation .تعريف كرد  

 Alarms ،Settings ،Ststem ،Informationد) در اين قسمت نيز مي توان اطلاعات دستگاه را نمايش داد مانند  -6

Device  
  محل نمايش پارامترهاي بازدمي بيمار -7

  ع و توقف تنفس دهيدكمه شرو -8

  پارامتر هاي بازدمي بيمار -9

  نمايش فشار راه هوايي بيمار بصورت باروگراف -10

 


